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ABSTRAK 

 

“Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu Pada Blood Warmer Berbasis IOT 

Menggunakan Sensor DS18B20” 

Dalam dunia kesehatan dewasa ini yang berkembang dengan pesatnya, dalam 

bidang kedokteran dan kesehatan dengan aktifitasnya memerlukan peralatan – 

peralatan medis yang mampu membantu lancarnya pekerjaan dan juga dapat 

memaksimalkan hasil yang di inginkan yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang 

maksimal dan meminimalkan resiko kegagalan dalam pengobatan. Salah satu alat 

penunjang di bidang peralatan kedokteran adalah BLOOD WARMER, yang digunakan 

pada saat proses transfusi darah. Tujuan penggunaan alat ini adalah untuk 

menghangatkan darah sebelum di ke pasien, dan agar darah yang diberikan ke pasien 

diharapkan sesuai dengan suhu tubuh normal manusia 37
0
C. 

Perancangan alat ini menggunakan kontrol android dengan menggunakan 

NodeMCU ESP8622, dimana prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan yaitu: 

sensor suhu DS18B20 memberi masukan data suhu untuk kemudian diproses pada 

mikrocontroler untuk  mengendalikan heater pemanas dan menampilkannya di LCD. 

Data suhu yang di baca akan di kirim ke data base untuk ditampilkan ke android. 

Berdasarkan pengujian dan pengukuran kinerja alat, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : Telah berhasil dibuat sistem pengontrol suhu pada blood warmer 

dengan menggunakan sensor suhu DS18B20 dengan menggunakan NodeMCU 

ESP8622 sebagai komunikasi dan mikrokontrolernya. Untuk mencapai suhu setting 

point purwarupa blood warmer ini membutuhkan waktu ±5 menit. Prototipe blood 

memiliki presentase eror ±0.8% pada suhu 33 ºC , ±0.9% pada suhu 35 ºC.  dan 

±1,4% pada suhu 37 ºC. Purwarupa blood warmer masih on/off, yang berarti heater 

akan mati saat suhu telah mencapai seting point, dan sebaliknya heater akan menyala 

ketika suhu kurang dari seting point. 
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